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El accidente cerebrovascular (tambie´n conocido como ictus) es la tercera causa ma´s
comu´n de muerte y la principal causa de discapacidad del mundo. Este tipo de ataque ocurre
debido a la interrupcio´n su´bita de flujo sangu´ıneo en el cerebro y genera un infarto cerebral
cuyas consecuencias pueden afectar el sistema locomotor. En estos casos de para´lisis o
hemiplejia esta demostrado que la rehabilitacio´n es el principal tratamiento para recuperar
la movilidad y uso de las extremidades afectadas.
Hoy en d´ıa se precisan de me´todos cada vez ma´s sofisticados para la atencio´n a pacientes
que requieren de rehabilitacio´n muscular. Muchos de estos cuidados se llevan a cabo por
parte de un fisioterapeuta que integra una serie de actividades y un entrenamiento que en
su ejercicio profesional requieren de un esfuerzo f´ısico y la presencia directa con el paciente.
El aumento de la esperanza de vida esta´ acompan˜ada de una necesidad de atencio´n y
tratamiento por parte de mano de obra cualificada y escasa; y en estos casos involucran otras
deficiencias como la memoria que exigen de una dependencia externa, ya sean familiares
o servicios sociales. Los programas de rehabilitacio´n aplicados en estos casos se basan en
la resolucio´n de tareas cotidianas con el doble objetivo de una recuperacio´n muscular y
mental.
Otro tipo de lesiones o dolencias, pueden poner en riesgo la movilidad de un miembro
del cuerpo, cuya recuperacio´n me´dica involucra de una recuperacio´n tanto muscular como
cerebral; y profundizando en el nivel de la lesio´n, se precisa de un trabajo en el restable-
cimiento de la comunicacio´n de nuestro cerebro con nuestro cuerpo. Las terapias pueden
durar an˜os a trave´s de un proceso largo y laborioso cuyos recursos son a la vez costosos y
a veces innaccesibles en su totalidad.
Los exoesqueletos aparecen como una herramienta de ayuda y mejora en la calidad de
rehabilitacio´n cuyo potencial au´n esta´ por explotar frente a las terapias convencionales. En
este contexto, surge el proyecto Roujin.
El proyecto Roujin es una iniciativa estudiantil en la EINA cuyo objetivo es la creacio´n
de un exoesqueleto orientado a rehabilitacio´n de pacientes de Ictus, de bajo coste, abierto
y disen˜ado para ser controlado por sen˜ales bioele´ctricas del paciente, ofreciendo un servicio
a la sociedad en el a´mbito de sanidad, ma´s espec´ıficamente en rehabilitacio´n.
El proyecto Roujin tambie´n implica el desarrollo de sistemas cognitivos y de razona-
miento que permiten trabajar en entornos no estructurados y dina´micos. La rehabilitacio´n
cerebral es un aspecto de gran importancia en este trabajo que requiere de la definicio´n de
unos patrones para traducir la voluntad de una persona y realizar determinadas acciones.
Este proyecto de fin de carrera pretende ser el primer estudio de disen˜o de un exobrazo
de cuatro grados de libertad de bajo coste capaz de responder a sen˜ales biolo´gicas y esta-
blecera´ la base para enfocar un sistema de comunicacio´n entre cerebro y mu´sculo para la
consecucio´n de objetivos planteados dentro del proyecto Roujin.
La filosof´ıa de este proyecto se propone como una herramienta abierta, disponible al
pu´blico, con un claro concepto en el que no solo se busca cubrir la necesidad antes men-
cionada, sino la de aplicar una serie de conocimientos a un modelo real, que puede servir
a su vez como ejemplo y consulta para desarrollos futuros que aporten una utilidad social.
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I.I. Objetivos del proyecto
Dentro del marco del proyecto Roujin, se pretende crear un exobrazo orientado a reha-
bilitacio´n capaz de responder a las sen˜ales del cuerpo (ya sean EMG o EEG), abierto al
pu´blico y propone una solucio´n de bajo coste que puede ser tambie´n u´til en otros campos.
Una de las filosof´ıas de este proyecto es hacer accesible un elemento de ayuda a discapacita-
dos y como tal, ofrecer una solucio´n a personas que no se pueden permitir un tratamiento.
Las tecnolog´ıas de las que disponemos hoy en d´ıa nos facilitan cada vez ma´s la opcio´n
de personalizar y compartir nuestras propias creaciones. Las herramientas informa´ticas de
disen˜o en conjuncio´n con las nuevas tecnolog´ıas de impresio´n 3D nos dan la oportunidad
de resolver una serie de necesidades de forma barata y dedicada.
Los objetivos que se exigen en este PFC es hacer un estudio de viabilidad y conseguir
una solucio´n de disen˜o para crear un prototipo de exobrazo cuyas funciones se aproximen
a tareas de rehabilitacio´n.
Este exobrazo robo´tico debe poseer de actuadores y de los elementos necesarios para
desempen˜ar su funcio´n adecuadamente y a su vez crear un disen˜o cuyas piezas se puedan
fabricar por impresio´n 3D y que sea de fa´cil montaje.
La adaptacio´n del prototipo al tipo de paciente se hace mediante disen˜o parame´trico,
de esta manera posibilita al usuario la definicio´n de una serie de medidas f´ısicas para
crear el modelo a imprimir. Cada pieza sera´ disen˜ada con SolidWorks y se estudiara´n sus
solicitaciones en cada caso junto con otras herramientas de ca´lculo.
La seleccio´n de motores y actuadores vendra´ definida por su capacidad de respuesta y
solicitaciones para llevar a cabo en un futuro diferentes sistemas de control orientados a
rehabilitacio´n.
I.II. Alcance
La resolucio´n de este PFC pretende ser una base a medio-largo plazo dentro del
proyecto Roujin que cumpla con los objetivos establecidos.
Reflejar una imagen social y establecer un concepto nuevo de disen˜o abierto justi-
fica´ndolo con una necesidad de uso en demanda.
Ofrecer una alternativa, abierta y de menor coste en competencia con otros productos
comerciales equivalentes de cara´cter privado.
La integracio´n de este PFC con futuras aplicaciones cognitivas BCI o aplicaciones
de realidad virtual con las que se puede establecer una comunicacio´n suficientemente
flexible para lograr su finalidad concreta.
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II. Estudio cinema´tico
II.I. Introduccio´n
Para la definicio´n de los distintos movimientos es necesario establecer una referencia de
planos y ejes, que nos permita describir de forma adecuada el estudio del cuerpo humano.
Para ello se recurre al plano anato´mico esta´ndar que establece unos planos espaciales
respecto a una posicio´n concreta del cuerpo humano (posicio´n anato´mica esta´ndar) desde
los cuales se pueden describir las posiciones y movimientos de los distintos miembros del
cuerpo.
Figura 1: Planos anato´micos.
Como se puede observar en la Figura 1, la representacio´n se compone de 3 planos
ortogonales (Sagital, Frontal y Horizontal) cuya interseccio´n define un punto situado en el
centro de gravedad del cuerpo.
Excluyendo las articulaciones de los dedos de la mano, un brazo tiene un total de 9
grados de libertad sobre estos planos anato´micos esta´ndar.
La articulacio´n esca´pulo-tora´cica posee 2 grados de libertad conocidos como de ele-
vacio´n/depresio´n y retraccio´n/protraccio´n que son encargados de desplazar la cabeza
glenohumeral.
En la articulacio´n del hombro ( cabeza Glenohumeral ) se consideran tres grados de
libertad rotacionales (ro´tula esfe´rica). Estos movimientos se denominan flexio´n/extensio´n,
aduccio´n/abduccio´n y rotacio´n medial/lateral (o rotacio´n interna/externa) del hom-
bro.
El codo dispone de 2 grados de libertad, descritos como flexio´n/extensio´n y prona-
cio´n/ supinacio´n del antebrazo.
Finalmente la mun˜eca posee 2 grados de libertad que son flexio´n/extensio´n y la
desviacio´n radial/ulnar que se ejecutan por desplazamiento de los huesos carpianos.
Para nuestro disen˜o se consideran solo cuatro de estos grados de libertad que abarcan
los 3 giros de la cabeza Glenohumeral y la flexio´n y extensio´n del codo. A continuacio´n se
definen los grados de libertad en el orden en el que se ejecutara´ el disen˜o.
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(a) Abduccio´n-Adduccio´n. (b) Flexio´n-Extensio´n del hombro
(a) Rotacio´n del brazo. (b) Flexio´n-Extensio´n del codo
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II.II. Configuracio´n del exobrazo
La forma ma´s utilizada en robo´tica para describir una serie de articulaciones es mediante
el me´todo de asignacio´n de referencias por Denavit-Hartenberg. Siguiendo una serie de
pasos se ha creado un sistema que define los grados de libertad y las distancias de nuestro
brazo con el menor nu´mero de variables posible. Dentro de la Robotic Toolbox ya se nos
ofrece una serie de funciones que nos permiten estudiar su cinema´tica y su dina´mica y crear
una simulacio´n aproximada. A la hora de definir las referencias Denavit-Hartenberg nos
encontramos con que el convenio de la Toolbox establece una primera referencia articular
rotacional en el eje z. Es decir, al disen˜ar un brazo, la primera articulacio´n (Abduccio´n-
Aduccio´n), es distinta a la rotacio´n definida en el eje vertical z; por lo que se debe rotar
todo el sistema para hacerla coincidente con nuestro primer eje de giro. Por ello realizamos
el disen˜o inverso como si la primera articulacio´n estuviera dispuesta en el eje z. A la hora de
introducirla en Matlab, hacemos un cambio de base para que ese primer giro se corresponda
con el de aduccio´n/abduccio´n del hombro.
Figura 4: Referencias DH de un brazo.
Qi α ai di θ σ
Q1 90 0 d1 = 0 0 0
Q2 −90 0 d2 = 0 90 0
Q3 −90 0 d3 90 0
Q4 0 a4 0 0 0
Las distancia a4 y d3son las que se han definido como para´metros f´ısicos que correspon-
den con la longitud del brazo y antebrazo respectivamente. Los valores igualados a cero d1
y d2 son distancias que en la simulacio´n se consideran nulas, pero en el sistema f´ısico real
del exobrazo tendra´n un valor, aunque pequen˜o, no despreciable. Estas referencias se han
definido de esta manera, de tal manera que el giro positivo(+) de las articulaciones (por
orden para este modelo) son de abduccio´n, rotacio´n externa y flexio´n para el hombro y
flexio´n en el codo; y en sentido negativo(-), adduccio´n, rotacio´n interna y extensio´n. Esta
convencio´n se explica en detalle en el Ape´ndice A y se realizara´ de la misma manera para
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posteriores disen˜os o cambios.
Por razones de disen˜o se ha tenido que modificar esta primera configuracio´n para fa-
vorecer el giro de rotacio´n del brazo ubicando la articulacio´n de giro por medio de guias
circulares en la distancia mitad del brazo tal y como se ve en la figura. En la configuracio´n
anterior este giro se alojaba en el hombro junto con los dos primeros de abduccio´n-aduccio´n
y flexio´n-extensio´n. Esta configuracio´n requer´ıa un motor ma´s potente y un alojamiento
mayor para la cabida de los 3 motores en el hombro. De esta nueva manera dividimos
el problema haciendo que el motor soporte menor carga y aloja´ndolo en una zona menos
congestionada.
Para esta configuracio´n se han redisen˜ado las referencias Denavit-Hartenberg, para
que, a efectos de ca´lculo se puedan establecer las solicitaciones de cada pieza por el me´todo
iterativo de Newton-Euler. Esta nueva configuracio´n an˜ade una articulacio´n prisma´tica
fija a una distancia mitad de la longitud del brazo.
Figura 5: Nuevas referencias DH del brazo.
Qi α ai di θ σ
Q1 90 0 d1 = 0 0 0
Q2 −90 0 d2 = 0 90 0
Q3 0 0 d3 0 1
Q4 −90 0 d4 90 0
Q5 0 a5 0 0 0
Estos para´metros se corresponden con la configuracio´n cinema´tica del brazo. Ahora los
para´metros d3 y d4 son la distancia mitad donde se situ´a la articulacio´n de rotacio´n por
medio de una gu´ıa y a5 es la longitud del antebrazo.
El exobrazo en cambio no se corresponde con las mismas medidas, ya que es un com-
ponente externo al brazo humano, pero s´ı que debera´n de coincidir sus ejes de giro. Esto se
debe a que los ejes de giro de brazo y exobrazo deben estar correctamente alineados para
que su movimiento sea guiado y minimizar al ma´ximo las molestias que pueda provocar
durante su uso.
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Por ello se ha creado una configuracio´n ma´s compleja basado en la introduccio´n de
articulaciones prisma´ticas fijas, en la que se tienen en cuenta para´metros de disen˜o para
asegurar que no exista interferencia entre brazo y exobrazo.
Figura 6: Nuevas referencias DH del brazo.
Qi α ai di θ σ
Q1 0 a1 0 90 0
Q2 −90 0 d2 −90 1
Q3 −90 0 d3 −90 0
Q4 0 0 d4 90 0
Q5 90 a5 0 0 1
Q6 −90 a6 0 90 1
Q7 0 a7 0 0 0
En esta nueva configuracio´n los para´metros a1 y d2 son las distancias de separacio´n del
exobrazo con respecto al brazo. d4 y a6 son las distancias mitad del brazo superior donde
se aloja el motor que permite la rotacio´n. Por u´ltimo a7 es la distancia del antebrazo.
El objetivo de hacer una configuracio´n tan compleja es el de determinar las fuerzas y
momentos en cada uno de las referencias definidas. Sobre estas referencias se encuentran
las juntas de las piezas que requieren de un ana´lisis dina´mico por elementos finitos y que se
analizara´ con SolidWorks en base a los resultados arrojados por el me´todo de Newton-Euler
de Matlab.
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(a) Configuracio´n del brazo. (b) Configuracio´n del brazo modificada.
(a) Configuracio´n del exobrazo en Matlab.
(b) Configuracio´n equivalente del exobrazo en Solid-
Works.
Es muy posible que la alineacio´n de estos ejes no sea exacta, debido a que existen otros
grados de libertad adicionales en el hombro o articulacio´n sternoclavicular. Es por ello
importante reducir estas desviaciones fijando una postura fija durante su uso con ayuda de
unas correas de agarre y apretando correctamente la mochila que sera´ la referencia base
desde la que se mueven los motores. Un pequen˜o giro en la mochila en cualquiera de sus
ejes puede producir molestias en el paciente a lo largo de su movimiento, sobre todo cuando
el rango de giro es amplio, ya que existen grados de libertad involucrados en el movimiento
que hemos desechado.
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II.III. Limites angulares y cinema´ticos
Las configuraciones descritas anteriormente tienen un rango limitado de movimiento,
as´ı como de las velocidades ma´ximas en la ejecucio´n de tareas cotidianas o de rehabilita-
cio´n. [1]. Estos l´ımites quedan establecidos por el disen˜o, y as´ı evitar posibles interferencias.
Partiendo de la postura neutra representada en las primera figura se establecen las siguien-
tes limitaciones.
Motion qmin qmax Range
Abduction−Adduction 0o 100o 100o
ShoulderF lexion− Extension −10o 130o 140o
Rotation −80o 60o 140o
ElbowF lexion− Extension −90o 40o 130o
En las simulaciones se establecen estos l´ımites angulares con el fin de evitar accidentes o
un excesivo esfuerzo sobre el usuario. La velocidad ma´xima sera´ de 90[o/s] que se considera
suficiente para la ejecucio´n de diferentes tareas. Los valores aqu´ı establecidos se utilizara´n
posteriormente en la programacio´n de los servomotores escogidos en este trabajo y que
se describe detalladamente en el Ape´ndice I. Se han establecido a su vez una serie de
posiciones para evaluar las cargas esta´ticas y establecer las solicitaciones en cada una de
ellas, as´ı como la creacio´n de trayectorias de una a otra por los me´todos ofrecidos en la
toolbox.
La primera figura es la posicio´n neutra desde la que se establecen los limites angulares
descritos en la tabla anterior. De todas estas posiciones se puede deducir ra´pidamente que
la extensio´n completa del brazo hacia fuera requerira´ un mayor par en los motores debido
a la fuerza gravitacional. Por ello los motores que ejecutan los movimientos de abduccio´n-
adduccio´n y flexio´n-extensio´n del hombro sera´n iguales y ma´s potentes que el resto.
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II.IV. Para´metros cinema´ticos y dina´micos
Los para´metros que intervienen en los ca´lculos requeridos para el disen˜o del exobrazo
y seleccio´n de motores, son esencialmente las longitudes, la masa, el centro de masas y la
inercia del brazo y antebrazo. Existe una componente adicional que es el rozamiento, pero
este aspecto dependera´ del disen˜o a realizar.
Figura 11: Medidas esta´ndares del cuerpo humano de un adolescente.
Estos para´metros cinema´ticos var´ıan segu´n la edad, sexo y complexio´n del usuario. Es
de gran relevancia analizar las diferencias antropome´tricas entre un joven y un adulto,
ya que para edades por debajo de los 18 an˜os la longitud de sus miembros esta´n en fase
de crecimiento, a partir de esa edad una persona mantiene estos para´metros constantes.
De todas maneras existen otras diferencias segu´n la complexio´n y el sexo de la persona,
as´ı como la estimacio´n de otros para´metros f´ısicos. Por ello se han consultado diferentes
fuentes para estimar estos para´metros (ver Ape´ndice B) y se ha creado un script en Matlab
que proporciona estos resultados en funcio´n de cuatro para´metros ba´sicos, que son: la edad,
el sexo, la altura y el peso.
De forma resumida las fuentes de estudio en que se basan estas estimaciones ; avaladas
por el Digital Human Research Center; responden a distintas categor´ıas de personas.
Para estimar las longitudes de los miembros de personas jo´venes en fase de crecimiento se
han utilizado datos de Anthrokids, que es un estudio antropome´trico con 7000 sujetos
de distintas edades comprendidas entre los 2 y los 19 an˜os en los que se establece una
correlacio´n entre las longitudes de sus miembros con su peso y altura. Los para´metros f´ısicos
de masa, centro de masas e inercia se basan en un estudio de (T.Yokoi, K.Shibukawa,
M.Ae) en los que se establecen correlaciones distintas segu´n el ı´ndice de masa corporal
que establecen diferentes coeficientes en las ecuaciones de correlacio´n.
Para las personas adultas se utiliza un modelo ma´s estandarizado, desarrollado por
Plagenhoef et al. [2].
Los valores de estudio que se han escogido principalmente se centran en el brazo y
antebrazo, aunque para el disen˜o completo se pueden requerir otros ma´s precisos como la
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anchura de espalda o la circunferencia del brazo.
De esta manera se ha creado una librer´ıa en la que existe un objeto“RoujinArm” con
propiedades y me´todos para calcular las solicitaciones ma´ximas y modela el exobrazo con
las referencias Denavit-Hartenberg explicadas en la seccio´n anterior.
Figura 12: Objeto RoujinArm en MATLAB.
La metodolog´ıa a seguir comienza definiendo el tipo de usuario. Con 4 datos que son
el peso, la altura, el sexo y la edad se estima la dina´mica de un brazo en condiciones
normales. A trave´s de Solidworks se puede modelar el exobrazo mediante la introduccio´n
de las longitudes de ambos miembros creando as´ı las piezas necesarias para su montaje y
se anotan las propiedades f´ısicas proporcionadas.
Acto seguido, se introducen los para´metros dina´micos del exobrazo creados segu´n el
tipo de usuario en la simulacio´n y se calculan los pares ma´ximos que son necesarios para
mover el exobrazo en su totalidad. Con este par, se seleccionan los motores que se habra´n
de utilizar y se an˜aden como elemento adicional en el conjunto.
Finalmente se calculan los esfuerzos y se hace un estudio de las solicitaciones del exo-
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brazo y se lleva a cabo un ana´lisis de las zonas ma´s cr´ıticas. En caso de superar el esfuerzo
ma´ximo que es capaz de aguantar el material se procede a una modificacio´n de disen˜o.
III. Estudio dina´mico
III.I. Dina´mica inversa
Para calcular el par de cada motor en cada una de las articulaciones se utiliza la ecuacio´n
dina´mica inversa del manipulador:
Q = M(q)q¨ + C(q, q˙)q˙ + F (q˙) +G(q) + J(q)T g
donde q, q˙ y q¨ son las componentes de posicio´n velocidad y aceleracio´n angular de cada
una de las articulaciones respectivamente. M es la matriz de inercia, C es la matriz de
accio´n centr´ıpeta y de Coriolis, F es la fuerza de friccio´n, G es la carga por gravedad y g
es una componente de carga an˜adida en el efector final que se transmite entre eslabones.
Conocemos que los factores predominantes son la gravedad y la friccio´n. La friccio´n
es dif´ıcil de modelar, ya que depende de la naturaleza de los motores y de otros aspectos
meca´nicos que implican transmisio´n de potencia. Las fricciones de los motores se han
estimado con unos valores recogidos de otras publicaciones en los que se han caracterizado
sus para´metros. Para las fricciones de transmisio´n de movimiento en la tercera articulacio´n
se ha supuesto que el sistema dispone de suficiente lubricacio´n para minimizar esas pe´rdidas.
De todas maneras, el sistema elegido contiene varios elementos cuya friccio´n no puede
considerarse nula, por lo que en e´sta tercera articulacio´n se ha aumentado el valor con
respecto a los dema´s motores. La friccio´n viscosa elegida es de 0,15[N rads ] y la friccio´n de
Coulomb 0,11[N ].
Para el ca´lculo de los pares articulares debidos a la gravedad, sabemos que su par
depende solo de la posicio´n en la que se encuentra el manipulador. Por el disen˜o del mismo,
se llega a la conclusio´n que las variables que ma´s le afectan son los a´ngulos de extensio´n
de brazo y antebrazo. Evidentemente los valores ma´ximos para la tercera articulacio´n se
alcanzan cuando el brazo esta´ totalmente extendido hacia fuera.
Para la solucio´n dina´mica escogemos el me´todo de Newton-Euler para hallar las solicita-
ciones en cada una de las articulaciones de forma iterativa. Se ha precisado la modificacio´n
de algunos de los scripts proporcionados por la toolbox utilizada, especialmente para la
obtencio´n de fuerzas y pares en cada uno de los sistemas de referencia.
III.II. Distribucio´n de masas e inercias
Una vez que se pueden estimar los para´metros dina´micos de una persona, se procede
a la incorporacio´n de estos valores en Matlab para obtener los esfuerzos de la forma ma´s
precisa posible.
Como se ha explicado anteriormente, el giro del brazo vendra´ accionado por un motor
alojado en la distancia mitad del brazo con una gu´ıa circular y un sistema especial de
transmisio´n.
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Figura 13: Distribucio´n de masa en el brazo.
En el ca´lculo de la dina´mica del brazo, con esta pieza se requiere realizar una distri-
bucio´n de masas y subdividir este eslabo´n en dos. Disponiendo de la masa del brazo y
su centro de gravedad se pueden crear un modelo equivalente haciendo un equilibrio de







Para la distribucio´n de inercias se hace una estimacio´n considerando el miembro del
brazo como una barra longitudinal que se subdivide en otras dos.
Ibarra = M ∗ L2/12
donde M es la masa total de la barra dispuesta en su centro y L la longitud de la misma.
Como ahora se ha subdividido el brazo se considera que sus centros de masas se situ´an
aproximadamente en el centro de estas dos sub-barras, cuya longitud sera´ L/2.
Isub−barra = m ∗ (L/2)2/12
As´ı pues se ve reducida la inercia de estos dos eslabones en una cuarta parte. Se aplica
tambie´n el Teorema de Steiner para trasladar las inercias de un sistema de referencia
respecto de otro entre ejes paralelos.
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Ieje = ICM +M ∗ d2
En este caso concreto, el teorema de Steiner no es especialmente u´til, ya que las inercias
de los miembros del brazo se situ´an en los mismos centros de masa, pero en la elaboracio´n
del exobrazo se crearan referencias paralelas para trasladar estas inercias segu´n la confi-
guracio´n Denavit-Hartenberg disen˜ada en la seccio´n anterior. Estas fo´rmulas tambie´n se
aplican de forma inversa para establecer la dina´mica de varios componentes en uno y crear
un sistema equivalente. Este proceso se aplica en la estimacio´n inicial de para´metros para
el conjunto de antebrazo y mano para el ca´lculo del peso y centro de masas en su conjunto.
Por otra parte, existen otros para´metros dina´micos independientes de la antropometr´ıa
del usuario, como son los componentes del exobrazo o los motores. Cada una de las pie-
zas posee una masa, un centro de gravedad y una inercia que proporcionara´ Solidworks
estableciendo previamente el material que se ha utilizado en el disen˜o. Estos valores se in-
corporan al estudio en Matlab una vez obtenidos y se procede a su ca´lculo ma´s aproximado
mediante la aplicacio´n de los conceptos explicados en esta seccio´n. En el Ape´ndice E se
aplican estos ca´lculos en la unio´n de las piezas y componentes externas del exobrazo con
los miembros equivalentes del brazo y se realizara´ la actualizacio´n de variables de nuestro
modelo simulado.
De los motores se han de considerar la friccio´n viscosa, la friccio´n de Coulomb, las
reducciones e inercias. Las reducciones se consideran igual a la unidad con la excepcio´n
de la tercera articulacio´n, debido a que su eje no es colineal con el brazo. Los para´metros
f´ısicos esta´n incluidos en nuestra base de datos que se pueden consultar para la seleccio´n
de los actuadores.
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IV. Disen˜o del exobrazo
IV.I. Creacio´n y desarrollo del exobrazo
En la siguiente figura se puede apreciar el ensamblaje finalizado con las distintas piezas
y motores que lo conforman. Este modelo esta´ formado por 25 piezas, de las cuales solo 5 se
imprimen mediante tecnolog´ıa de impresio´n 3D. Contiene 4 motores con 5 piezas auxiliares
de fijacio´n. El resto son las piezas de la gu´ıa de rotacio´n cuya seleccio´n y especificacio´n se
detalla en el ape´ndice D.
(a) Modelo de exobrazo en SolidWorks. (b) Motores y gu´ıas.
Para iniciar el desarrollo de la solucio´n de disen˜o se ha requerido establecer una misma
metodolog´ıa que la utilizada en el ca´lculo con Matlab y crear unas referencias comunes para
facilitar la compatibilidad entre estos dos programas. Para crear un modelo sobre el que
montar un primer disen˜o del exobrazo se han utilizado recursos de una biblioteca online
de SolidWorks del cuerpo humano. Con el ensamblaje proporcionado se le han aplicado
relaciones de posicio´n a los distintos eslabones para asemejar los grados de libertad en serie
de las articulaciones como los modelados en Matlab y describir los mismos movimientos
para el brazo y el exobrazo. En este sentido la solucio´n ha sido la creacio´n de un elemento
auxiliar que establece un eje de rotacio´n definido para nuestra configuracio´n concreta. Uno
por cada movimiento de rotacio´n definidos. De esta manera podemos crear un estudio de
movimiento y asegurar la alineacio´n de los ejes de las articulaciones en un entorno simulado.
Sobre este brazo se incorporara´n el resto de elementos que acompan˜ara´n a su movimiento.
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Figura 15: Referencias del brazo en SolidWorks.
Este exobrazo consta de las siguientes partes:
Comenzando desde la base, se cuenta con una mochila soporte que se considera como
una base fija con respecto al usuario. Es importante apretar este elemento mediante correas,
ya que sobre ella se sostiene el primer eje de movimiento y debe estar alineado con el eje
de abduccio´n del hombro del usuario. Sobre esta mochila hay un saliente que contiene el
primer motor y que debe soportar la mayor carga del conjunto. Este motor esta´ fijado
mediante tornillos a la mochila base sobre unas gu´ıas para nivelar la distancia con respecto
al plano sagital, de esta manera proporcionamos libertad de ajuste respecto al hombro.
Una vez fijado y correctamente alineado con el primer eje de giro, se conecta el motor a la
siguiente pieza mediante un frame espec´ıfico para cada motor. En el ejemplo de la figura se
ha utilizado un motor Dynamixel Pro H54 200 S500 R capaz de proporcionar 44[Nm]
y su fijacio´n esta´ especificada como FRP54-I110K.
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Figura 16: Ensamblaje de la primera articulacio´n.
La siguiente pieza es la encargada de transmitir el movimiento de abduccio´n a todo el
exobrazo y debe rodear en un a´ngulo de 90 grados al mismo. El espacio relativo entre esta
pieza y el brazo debe ser como mı´nimo de 5 cm para evitar problemas o rozaduras. En el
ape´ndice D se establece un dia´metro circunferencial de 255 [mm].
El segundo motor se conecta a una de las paredes de esta pieza mediante torniller´ıa. Este
motor a diferencia del anterior no tiene la misma libertad de ajuste que el anterior. Solo
se debe asegurar que los dos primeros ejes de rotacio´n se dispongan perpendicularmente.
Este articulacio´n tiene un rango de recorrido ma´s amplio y para favorecer este movi-
miento se requiere de una anclaje disen˜ado para tal fin, en este ejemplo se utiliza el mismo
motor que el anterior, ya que sus requisitos de par sera´n muy pro´ximos al primero. Este
anclaje se denomina FRP54 H120. Su anchura es suficiente para anclar una nueva pieza
con un gran a´rea que es un aspecto conveniente para la transmisio´n de esfuerzos.
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Figura 17: Ensamblaje de la segunda articulacio´n.
La tercera articulacio´n conlleva una dificultad que ha hecho redefinir varios aspectos de
este trabajo para llegar a una solucio´n conveniente a nuestros objetivos. Esta articulacio´n,
a diferencia de las dema´s no dispone de un eje colineal con el eje de rotacio´n del brazo,
debido a las dificultades que supon´ıa en cuanto al disen˜o. La solucio´n adoptada ha sido la
incorporacio´n de una gu´ıa circular conducida mediante desde la que se monta un carro que
aloja los motores que ejecutan el movimiento.
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Figura 18: Carro.
La pieza superior del brazo esta´ unida a una gu´ıa circular sobre la que se anclara´ otra
gu´ıa de acero con un borde exterior engranado para la transmisio´n de movimiento y un
borde en V interior para el deslizamiento de los rodamientos que van montados sobre
un carro que permite el movimiento de rotacio´n entre brazo y antebrazo. Los motores
dispuestos en este ejemplo son dos Dynamixel AX-18A que ofrecen un menor par, pero
una velocidad mayor, debido a que hay una relacio´n de transmisio´n entre brazo y motor.
Se puede operar con un motor en esta articulacio´n de forma ajustada.
El ca´lculo y seleccio´n de los componentes necesarios para esta articulacio´n se explican
en el ape´ndice D.
Finalmente sobre el carro anterior se fija una pieza que alojara´ un motor encargado
del movimiento de flexio´n y extensio´n del antebrazo. Este motor es ma´s pequen˜o que los
anteriores. En este caso el motor elegido es un Dynamixel RX64 con 2 fijaciones FR05-
S1 con el brazo y una fijacio´n FR05-H1 que proporciona el giro con el antebrazo.
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Figura 19: Ensamblaje de la articulacio´n del antebrazo.
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Figura 20: Ensamblaje del alojamiento del motor.
Los tornillos son de cabeza hexagonal hueca y se han de aplicar arandelas en todos
aquellos puntos que sean necesarios para evitar una concentracio´n de tensiones. Los aloja-
mientos de los tornillos en las piezas de pla´stico se han hecho lo ma´s profundo posible para
mantener bien cohesionadas las piezas.
IV.II. Disen˜o Parame´trico
Una de las mayores ventajas de utilizar un programa de disen˜o parame´trico es que
se pueden establecer relaciones entre las cotas que definen los croquis de las piezas y
establecer una dependencia entre ellas de tal manera que las piezas se adaptan con unos
pocos para´metros de entrada. SolidWorks nos ofrece una manera ra´pida de establecer este
tipo de relaciones mediante un complemento denominado DriveWorkxpress. En nuestro
ejemplo adaptamos la creacio´n de nuestro modelo en funcio´n de dos para´metros que son
las distancias de brazo y antebrazo.
IV DISEN˜O DEL EXOBRAZO 24
Figura 21: Introduccio´n de datos en DriveWorkXpress.
En este apartado la dificultad reside en establecer una metodolog´ıa de creacio´n de
so´lidos que se basa en el orden de ejecucio´n de las operaciones que construyen el modelo
de cada una de las piezas. Es tarea del disen˜ador implementar un sistema robusto de
configuraciones para la adaptacio´n de las piezas al usuario. Los fallos en la creacio´n del
prototipo por este me´todo son comunes e integra una dificultad que solo se soluciona con
experiencia y pra´ctica. Una vez que se introducen los datos, se crean piezas nuevas con
las dependencias establecidas y as´ı, exportar el archivo del so´lido en formato .STL que se
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IV.III. Disen˜o por impresio´n 3D
La impresio´n 3D es una tecnolog´ıa que actualmente tiene gran relevancia dentro de la
comunidad de disen˜adores y la comunidad Maker y ofrece una via de bajo coste para llevar
a cabo creaciones propias sin requerir los servicios de una empresa externa dedicada a la
manufactura. Existen diferentes te´cnicas de impresio´n 3D:
La ma´s utilizada es la de fabricacio´n por deposicio´n fundida. No solo por ser el me´todo
ma´s utilizado por particulares, sino por los materiales que se requieren y en el que vamos
a basar nuestro estudio. El resto de te´cnicas de impresio´n son de a´mbito industrial de gran
coste. Se orienta de esta manera para un prototipado ra´pido del producto y atender a
posibles modificaciones, as´ı como de la adaptacio´n de algunas de las piezas a las medidas
del usuario.
Los pla´sticos de mayor uso con esta te´cnica en impresio´n 3D son
ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) y ABS-PC (Policarbonato - Acrilonitrilo Bu-
tadieno Estireno).
PLA (Polica´cido La´ctico). Dentro de la lista de materiales de SolidWorks utilizaremos
el PET (tereftalato de polietileno) cuyas propiedades son semejantes al PLA.
(a) Propiedades f´ısicas del ABS. (b) Propiedades f´ısicas del PET.
Una de las propiedades para proceder en el ana´lisis dina´mico es la determinacio´n del
l´ımite ela´stico, que para estos pla´sticos se situ´a entre 18,5 y 50 MPa. Aunque la definicio´n
de l´ımite ela´stico no se suele aplicar a estos materiales ya que la fluencia del material ocurre
en muchas otras condiciones.
Con estos me´todos de impresio´n hay que tener especial cuidado en operaciones de
taladro o cavidades, ya que el proceso de impresio´n no favorece la isotrop´ıa del so´lido. Es
por ello que la inclusio´n de piezas auxiliares de sujecio´n resultan de vital importancia para
transmitir los esfuerzos de los motores con un area efectiva muy pequen˜a en comparacio´n
con el a´rea requerida de las piezas para evitar concentracio´n de esfuerzos.
Existen otros pla´sticos o resinas que se pueden utilizar por otros usos de aplicacio´n
y que se caracterizan por poseer otras propiedades que puede mejorar la calidad de la
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pieza. Por ejemplo el caso del FilaFlex o Filamento Flexible que tiene una gran capacidad
amortiguadora por su flexibilidad y se utiliza como elemento auxiliar en las uniones de
piezas distintas.
Las impresoras juegan con una serie de para´metros configurables para la creacio´n de
los modelos y que definen algunas caracter´ısticas tanto geome´tricas como meca´nicas de
los mismos. Aunque los programas de impresio´n 3D ofrecen muchas configuraciones que
afectara´n al resultado final de la pieza no nos detendremos demasiado en realizar un estudio
detallado para conseguir una calidad o´ptima. Algunos de los para´metros que pueden afectar
a la calidad de las piezas, son el tipo de material, la velocidad de deposicio´n, el dia´metro
del inyector, la segmentacio´n de las capas, entre otros que afectan a la volumetr´ıa y sobre
todo el relleno de la pieza. En nuestra simulacio´n consideramos un factor de relleno de 1,
ya que el material utilizado es ligero y requerimos de un so´lido compacto capaz de aguantar
las solicitaciones para evitar su rotura.
El objetivo concreto de utilizar impresio´n 3D es la flexibilidad en la construccio´n de
piezas de distintos taman˜os. Por lo que el papel fundamental de estas piezas es la de
transmitir el movimiento como un so´lido r´ıgido capaz de aguantar las solicitaciones que se
la aplican.
V. Actuadores
V.I. Seleccio´n de motores
La eleccio´n de unos actuadores u otros vendra´ definida por la facilidad de incorporacio´n
a nuestro disen˜o y a la solucio´n para hacer frente a los distintas acciones que disminuyan
el par necesario. Las fuerzas a vencer que requieren ma´s par son en primer lugar las de
gravitacio´n y en segundo lugar las fuerzas de rozamiento.
Como primera aproximacio´n ya hemos estimado los esfuerzos en funcio´n del usuario,
pero el ca´lculo se complica en la incorporacio´n de piezas con el disen˜o completo en Solid-
works.
Au´n no existen actuadores que ofrezcan un elevado ratio de potencia-masa y un tiempo
de respuesta en frecuencia que sea capaz de responder ra´pidamente a los deseos del usuario.
Los PMA, actuadores neuma´ticos o mu´sculos actuadores tiene un alto ratio potencia-masa
pero su coste es alto y su instalacio´n demasiado compleja en conflicto con los objetivos de
este disen˜o.
Como solucio´n se usara´n servomotores Dynamixel que proporcionan un alto par y
evitan la necesidad de incorporar reductores que aumenten la friccio´n. Estos motores son
muy ligeros y sus dimensiones son suficientemente asequibles para incorporarlos a nuestro
disen˜o (Ape´ndice H ). Estos servomotores tienen un rango de posicio´n entre 0 y 300 grados,
pero se pueden configurar para efectuar su movimiento como motor de rotacio´n continua
y que es el que se dispondra´ en la tercera articulacio´n de este trabajo. Adema´s de todo
esto proporcionan variables de control programables a trave´s del uso de placas de software
abierto como la OpenCM 9.04 entre otras, con un interfaz muy similar al de la conocida
Arduino.
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(a) CM-900 (b) OpenCM9.04
(c) OpenCM485 Extension Mo-
dule
La seleccio´n de los motores dependera´ del ca´lculo de par estimado con la formula
antes comentada de dina´mica inversa y aplicaremos su coste asociado y la incorporacio´n
de e´ste al disen˜o con las medidas establecidas. Para ello se ha creado una pequen˜a base
de datos en una hoja excel, y el mismo script de Matlab selecciona los motores de las
cuatro articulaciones segu´n nuestro criterio. Dentro de esta base de datos se encuentra la
informacio´n de estos motores como el peso, el taman˜o, el coste, alimentacio´n, centros de
masas e inercias que se an˜aden en el ca´lculo de esfuerzos. Otra de las ventajas de estos
motores es que cuentan con un modo de comunicacio´n half duplex que permite el envio de
informacio´n de manera bidireccional y as´ı evitar cableado adicional conectando los motores
en red.
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VI. Caso de estudio
En este ape´ndice se presenta la aplicacio´n de este modelo aplicado a una persona joven








I arm: [0.2872 0.2704 0.0351]
m forearm: 0.9400
cog forearm: 0.2058
I forearm: [0.3134 0.3224 0.0429]
))tau=girl.maxrne(3)
tau = [ 8.9481 7.8124 5.9097 5.2032 ]
))[name,cost,m]=girl.selectMotor(3)
name=[’EX-106+’ ’EX 106+’ ’AX-18F’ ’MX-64R’]
cost=[435 435 170 285]
m = [0.154 0.154 0.158 0.126]
Los motores de la tercera articulacio´n esta´n situados en la periferia de la gu´ıa circular y
tienen un ratio de giro, por lo que tienen menos par y ma´s velocidad. Se alojan dos motores
de ese tipo que esta´n an˜adidos en la funcio´n de costes. Con estos datos crearemos el modelo
en SolidWorks mediante el mo´dulo preparado para este fin y obtendremos los datos
(a) Formulario de disen˜o (b) Conversio´n del modelo a medida
Una vez que obtenemos las configuraciones procedemos a an˜adir los distintos elementos
VI CASO DE ESTUDIO 29
que se han creado dentro de nuestra simulacio´n.
(a) Propiedades f´ısicas de la pieza de abduccio´n (b) Propiedades f´ısicas de la pieza superior del brazo
(a) Propiedades f´ısicas de la pieza inferior del brazo (b) Propiedades f´ısicas de la pieza del antebrazo
Una vez que obtenemos las configuraciones procedemos a an˜adir los distintos elementos
que se han creado dentro de nuestra simulacio´n. La gu´ıa circular se estima que tiene un
peso de 1.2 Kg y el carro 0.5 Kg. Se vuelve a realizar un ana´lisis del par necesario y se
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tau=[ 21.4998 20.1586 10.8011 6.1626]
efforts= 81.4291 80.4766 38.7539 21.7476
84.8971 81.4291 35.6638 17.2641
16.9983 84.8698 35.8672 19.5832
20.1586 19.5762 5.5562 6.4052
17.0182 20.1586 5.2534 4.3941
21.4998 10.2213 11.0457 6.1626
))girl.selectMotor(3);
name = [’H54-100-S500-R’ ’H54-100-S500-R’ ’AX-18F’ ’MX-106T’]
cost =[ 2300 2300 170 430]
m =[ 0.7320 0.7320 0.158 0.158]
De las componentes que aparecen en los esfuerzos, las tres primeras filas se corresponden
con las fuerzas en las referencias donde se une cada pieza, y las tres u´ltimas filas son los
momentos que se han utilizado para el ana´lisis dina´mico sobre el material que se va a
utilizar. Estos datos se han obtenido aplicando la formulacio´n de Newton-Euler.
Finalmente se volver´ıa a hacer el ca´lculo para an˜adir las masas de los motores. El coste
de los motores son 5200e a los que hay que sumarle el coste de la gu´ıa que se estima
en 200e, las piezas imprimibles no supondr´ıan un coste mucho mayor. Por lo que en una
sobreestimacio´n situamos el coste en 6000e.
A posteriori se realizar´ıa el ana´lisis dina´mico de las piezas y en el caso de una gran
solicitacio´n se proceder´ıa a el redisen˜o de las piezas para que tuvieran un mayor a´rea.
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VII. Conclusiones
Durante el desarrollo de este proyecto se han aplicado conceptos de meca´nica, robo´tica y
disen˜o con el objetivo de adaptar diferentes sistemas de control ya sean para rehabilitacio´n
u otros fines. La adaptacio´n del modelo, aunque a priori esta´ limitado para personas de ma´s
de 100 kilos (Ape´ndice G), se puede utilizar para todo rango de edades con la sustitucio´n
de unas pocas piezas. El establecimiento de esta metodolog´ıa de disen˜o se ha realizado con
el objetivo de aportar una mayor flexibilidad para aquellos que en un futuro lo utilicen y
se pueda seguir desarrollando.
El precio final de este exobrazo no supera los 6000e, 5 veces menor que los modelos a
la venta en el mercado y lo hace accesible para otros campos como es el de la investiga-
cio´n y la rehabilitacio´n. Una de las primeras motivaciones en la creacio´n de este desarrollo
es la comunicacio´n humano-maquina mediante sen˜ales corporales con el objetivo de crear
modelos de obtencio´n de movimiento. Los motores seleccionados permiten este tipo de
aplicaciones que con otros habr´ıa sido dif´ıcil de implementar. El acceso libre de esta infor-
macio´n cumplira´ con la filosof´ıa del proyecto Roujin como base para que otras personas
puedan desarrollar, modificar y mejorar este dispositivo para otros usos.
VIII. Trabajo futuro
El montaje del sistema real para el desarrollo de objetivos posteriores.
La creacio´n de una plataforma web desde la que se puede acceder a toda la informa-
cio´n del proyecto Roujin para la creacio´n de un exobrazo robo´tico.
El desarrollo de modelos de movimiento en funcio´n de sen˜ales corporales EMG que
potencien la recuperacio´n muscular.
Decodificar los ritmos del EEG asociados al movimiento del brazo para que el sistema
pueda interpretarlos y actuar en consecuencia.
Desarrollar diferentes modelos de control para investigacio´n y uso docente que aporten
resultados para la mejora de las aplicaciones del exobrazo.
La aplicacio´n de sistemas de control orientados a rehabilitacio´n basado en la carac-
terizacio´n muscular del usuario para la ejecucio´n de tareas cotidianas con el mı´nimo
esfuerzo. [3]
La parametrizacio´n de distintos modelos adaptados a diferentes tipos de motor que
no requieran tanto par y abaratar los costes.




A. Definicio´n de movimientos del cuerpo humano
Abduccio´n/Aduccio´n: Movimientos fundamentales en el plano frontal
• Abduccio´n: Se define como el movimiento de alejamiento desde la linea media
del cuerpo.
• Aduccio´n: Movimiento de acercamiento hacia la linea media del cuerpo.
Flexio´n/Extensio´n del hombro: Movimientos fundamentales en el plano sagital.
• Extensio´n: Se define como el incremento del a´ngulo formado por los huesos de
una articulacio´n.
• Flexio´n: Se define como el decrecimiento del a´ngulo formado por los huesos de
una articulacio´n.
Rotacio´n externa(lateral)/interna(medial): Movimientos fundamentales en el
plano horizontal.
• Rotacio´n externa (lateral): Cuando la superficie anterior del miembro supe-
rior o inferior se aleja de la linea media del cuerpo.
• Rotacio´n interna (medial): Cuando la superficie anterior del miembro supe-
rior o inferior se acerca a la linea media del cuerpo.
Flexio´n/Extensio´n del codo: Movimientos fundamentales en el plano sagital.
• Extensio´n: Se define como el incremento del a´ngulo formado por los huesos de
una articulacio´n.
• Flexio´n: Se define como el decrecimiento del a´ngulo formado por los huesos de
una articulacio´n.
Pronacio´n: Se refiere a la rotacio´n de un miembro desde su posicio´n anato´mica hacia el
cuerpo. (Existe pronacio´n del antebrazo y en el pie)
Supinacio´n: Se refiere a la rotacio´n de un miembro cuando inicia un alejamiento respecto
del cuerpo
Desviacio´n Ulnar (Aduccio´n Ulnar): Es el movimiento lateral de la mun˜eca en direccio´n
a la ulna.
Desviacio´n Radial (Abduccio´n Radial): Es el movimiento lateral de la mun˜eca en di-
reccio´n al radio.
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B. Para´metros antropome´tricos del cuerpo humano
En este ape´ndice se explican detalladamente las fuentes y las fo´rmulas aplicadas para
el ca´lculo de los valores antropome´tricos de una persona.
El Digital Human Research Center puso en marcha un consorcio formado por 8 univer-
sidades, 2 institutos y 13 compan˜´ıas con el objetivo de crear una base de datos para crear
modelos musculoesquele´ticos. Estos datos sirven para evaluar la carga y el confort durante
los movimientos, as´ı como de analizar el comportamiento de estos modelos ante situaciones
no reproducibles.
Existen varios estudios antropome´tricos disponibles para investigadores en antropolog´ıa
y biomeca´nica, entre otras ciencias como la computacio´n gra´fica y la robo´tica. De estos
estudios se pueden estimar para´metros como las dimensiones corporales en correlacio´n con
variables conocidas como son la altura y el peso. Adema´s proporcionan datos dina´micos
como son ,la masa, el centro de gravedad, e inercias entre otros.
Para la seleccio´n entre diferentes fuentes de informacio´n se han desechado principal-
mente las de pago como CAESAR y otras cuya informacio´n solo esta´ disponible en ja-
pones. De la misma manera tambie´n se han desechado otras fuentes que nos permit´ıan
estimar los valores dina´micos que no hacen diferenciacio´n por edades ni por sexo como
V.Zatsiorsky entre otros. Para nuestro objetivo de adaptacio´n del disen˜o a diferentes su-
jetos se ha elegido Anthrokids para la adquisicio´n de dimensiones corporales para nin˜os
en fase de crecimiento complementando los aspectos dina´micos con el estudio de T.Yokoi,
K.Shibukawa,M.Ae.
Anthrokids es un estudio realizado en 1977 en diferentes a´reas de Estados Unidos
con 4000 sujetos, de edades comprendidas entre los 2 y 19 an˜os de edad diferenciados por
sexos. A partir de los 19 an˜os los sujetos se consideran adultos y las proporciones de sus
extremidades permanecen constantes.
Figura 27: Medidas de brazo.
Los datos utilizados en nuestro modelo de regresio´n se han obtenido del documento
proporcionado por este estudio.
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(a) Para´metros de regresio´n del brazo en funcio´n de
la estatura.
(b) Para´metros de regresio´n del antebrazo en funcio´n
de la estatura.
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Para la estimacio´n de los para´metros dina´micos de brazo y antebrazo se utilizan las
tablas proporcionadas por T.Yokoi, K.Shibukawa,M.Ae en Body segment parameters
of Japanese children. Estas proporciones vienen relacionadas con el ı´ndice de masa corporal
(kaup s index) que establece diferentes grupos.
Figura 29: Agrupacio´n de individuos por ı´ndice de masa corporal.
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Figura 30: Grupos 1 a 7.
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Figura 31: Grupos 8 a 12.
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Figura 32: Grupos 13 a 18.
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La interpretacio´n de estos valores viene documentada de la siguiente manera:
La proporcio´n de la masa de sus miembros es un porcentaje respecto al peso total.
El centro de gravedad es calculado como el porcentaje de la longitud del miembro me-
dido desde el extremo proximal; es decir desde la articulacio´n ma´s cercana al cuerpo.
Se considera que el centro de masas se situa en la direccio´n longitudinal del brazo
por lo que solo se considera una componente mientras que las otras dos se suponen
despreciables por simetr´ıa.
El radio de giro se calcula como porcentaje de la longitud del miembro.
El origen del sistema de referencia de cada miembro es el centro de gravedad del
mismo. Suponiendo la posicio´n neutra.
El eje X se define como eje frontal y su direccio´n positiva es la direccio´n que va hacia
delante del cuerpo. El eje Y se define como eje sagital y su direccio´n positiva es la
que se situ´a en el lado izquierdo del cuerpo. El eje Z se define como eje horizontal y
su direccio´n positiva es la que va sen˜ala en direccio´n a la cabeza. Tal y como se ve
en la siguiente figura.
Figura 33: Sistema de referencia de brazo y antebrazo.
El radio de giro de la masa describe la forma en la que su masa se distribuye alrededor
de su eje y viene dado por la siguiente fo´rmula. rg =
√
I/m
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Despejando la inercia de la ecuacio´n anterior, se pueden calcular los elementos diago-
nales (Ixx, Iyy, Izz) del tensor de inercia de nuestro brazo.
Para calcular los para´metros dina´micos de un sujeto adulto nos basaremos en el estudio
de Plagenhoef et al (1983). Al igual que de la forma anterior hacemos uso de tablas que
nos proporcionan la informacio´n que requerimos correlados con la altura y el peso.
Figura 34: Para´metros de longitud en funcio´n de la altura total del sujeto en %.
Figura 35: Peso de los miembros del cuerpo en funcio´n del peso total en %.
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Figura 36: Centro de gravedad de cada miembro en % de la longitud del miembro desde el
extremo proximal.
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Figura 37: Valores de radio de giro de cada miembro en % de la longitud del miembro desde
el extremo proximal.
Para calcular los momentos de inercia alrededor de los ejes de las articulaciones, se han
de usar las siguientes ecuaciones.
Ip = mr
2
p Id = mr
2
d
donde rp es el radio de giro referido al extremo proximal y rd es el radio de giro referido
al extremo distal. Ambos rp y rd deben tener las unidades de longitud en [m]. El valor ma´s
significativo es Ixx = Iyy,ya que se asume un cilindro o elipsoide como formas aproximadas
de los miembros del cuerpo humano e Izz se considera despreciable por simetr´ıa y situarse
en la direccio´n longitudinal de cada miembro. El momento de inercia alrededor del centro
de masas se calcula usando el teorema de ejes paralelos.
Ip = ICG +mr
2
CG Id = ICG +m(L− rCG)2
ICG = Ip −mr2CG ICG = Id −m(L− rCG)2
donde rCG es la longitud del segmento proximal a el centro de gravedad y L es la longi-
tud del segmento. Ambas fo´rmulas nos dan el mismo resultado. ICG es siempre un nu´mero
positivo y es necesario que se cumpla que:
rp > rCG rd > L− rCG
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C. RoujinArm
En este anexo se explicara´ el uso del script de Matlab en el que se definen los para´me-
tros y se crean los modelos de brazo y exobrazo, as´ı como la seleccio´n de los motores.
Objeto RoujinArm
La introduccio´n del usuario suele definirse por 4 datos de entrada: Edad, Sexo (“Male”
“Female”),altura, peso. Tambie´n se pueden introducir los 3 primeros y hace una estimacio´n
del peso en correlacio´n con la altura. El objeto establece una serie de fo´rmulas con las tablas
explicadas en la seccio´n anterior y devuelve los valores para las longitudes de brazo y ante-
brazo y sus para´metros f´ısicos asociados. Dentro del objeto se destacan 4 configuraciones
creadas de la toolbox de robo´tica.
DHArm - Configuracio´n ba´sica. Se obtienen los pares que ha de realizar el usuario
para mover sus miembros.
DHArmR - Configuracio´n ba´sica con subdivisio´n del brazo. En esta configuracio´n
se aplica el desplazamiento de su centro de gravedad y la subdivisio´n de masas.
ExoArm - Configuracio´n del exobrazo sin ninguna dina´mica an˜adida.
DHRealArm - Configuracio´n de exobrazo sobre la que se aplican la adicio´n de
motores, componentes y aplica el desplazamiento de centros de masas e inercias en
sus referencias definidas.
Cada una de estas configuraciones tiene un me´todo propio para la representacio´n de
su posicio´n y su movimiento. Los a´ngulos quedan limitados por los rangos de movimiento
definidos y dentro del objeto esta´n guardadas una serie de posiciones para pruebas ba´sicas.
Las fricciones se an˜aden posteriormente. Estos para´metros de friccio´n han sido proporcio-
nados por otro estudio en el que se han caracterizado este tipo de motores en funcio´n de su
respuesta. Se han establecido los mismos valores para todos los motores y se ha comprobado
el aumento de par debido a friccio´n.
obj.addFriction
Para la obtencio´n de fuerzas y momentos por el me´todo de Newton-Euler ha sido
necesaria la modificacio´n de algunos para´metros para establecer su correcta aplicacio´n con
esta configuracio´n, ya que no estaba disen˜ada para ofrecer esa informacio´n de forma directa.
Cada configuracio´n tiene una funcio´n respectiva que calcula las fuerzas y momentos dada
una posicio´n o definiendo una trayectoria los . En las siguientes funciones se calculan los
valores ma´ximos de las fuerzas y momentos de cada caso haciendo un recorrido por las
posiciones ma´s solicitadas. Se aplican en los ca´lculos de esfuerzos sobre las piezas y el







Una vez que se hallan los pares, se ha creado una hoja excel para recoger informacio´n de
los motores que se van a utilizar y aplicar sus dina´micas al brazo. Los motores no requieren
de un desplazamiento de centros de gravedad, por ello solo requieren la masa y la inercia
como para´metros de entrada
raw=obj.readmotor Lista de motores en la salida de la funcio´n.
obj.selectMotor Selecciona un motor en cada articulacio´n en funcio´n de su capacidad y su
bajo coste
Obj.addMotor(ref,m,I) An˜ade el motor en su ubicacio´n concreta para aplicar el peso y la
inercia
Las siguientes funciones son las encargadas de disponer en la simulacio´n los datos
dina´micos exportados de SolidWorks. Se encargan de an˜adir el peso, reubicar el centro de





Se ha disen˜ado una funcio´n propia para calcular el factor de carga de la gu´ıa circular y
buscar as´ı una limitacio´n del tipo de usuario que puede utilizar el exobrazo. obj.LoadFactor
Por u´ltimo se hace una evaluacio´n de costes con la informacio´n recogida en todo el pro-
ceso. El coste de los motores se obtienen de la base de datos una vez han sido seleccionados.
La guia circular supone un coste constante, ya que no se pretende alterar el sistema de
rotacio´n y el resto de componentes se calcula como un porcentaje an˜adido del coste total.
obj.Cost
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D. Factores de disen˜o
Ca´lculo y seleccio´n de gu´ıa.
Los sistemas PRT (Precission Ring Slide and Track System) son unos sistemas de
rotacio´n que abarcan multitud de aplicaciones en la industria. Para este trabajo se ha
buscado una solucio´n para obtener un sistema de rotacio´n guiado, externo al brazo. Este
dispositivo esta´ formado por un riel circular engranado exteriormente sobre el que se desliza
un carro que esta acoplado con el antebrazo y accionado por unos motores dispuestos en
su periferia.
E´ste es un producto de HepcoMotion y los ca´lculos y referencias se basan en la
informacio´n facilitada por el suministrador. La capacidad de carga y vida de estos productos
esta´ determinada por muchos factores como el taman˜o de anillo, el tipo y nu´mero de
rodamientos, la presencia de lubricante, la magnitud y direccio´n de las cargas. En este caso
de uso existen fuerzas y momentos en todas las direcciones del espacio y se ha de proceder a
una estimacio´n de los esfuerzos ma´ximos y una serie de consideraciones iniciales. En primera
instancia se limita el dia´metro del riel entre los 200 y 400 mm y se escogen rodamientos de
doble fila (DR) que permiten soportar cargas tanto axialmente como perpendicularmente.
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Figura 39: Seleccio´n de riel de doble rodadura.
De la tabla anterior se escoge un anillo con un espacio de 255[mm] o 351[mm] de
dia´metro con respecto al brazo. La primera opcio´n estara´ menos solicitada, pero puede
ser inco´modo para el usuario pudiendo causar molestias o rozaduras. Se establecera´ la
primera opcio´n por defecto, pero segu´n la complexio´n del usuario podra´ aumentarse a la
segunda. Se precisara de un actuador externo que produzca el giro, por ello el borde externo
debera´ engranar con dos pin˜ones que moveran el carro. Hay que prestar atencio´n en que el
dia´metro determina el ratio de giro y este para´metro es decisivo si se requiere de un control
preciso.
Determinamos que el ensamblaje esta´ formado por un riel R25 255 R215, un carro
FCC 25 255 y rodamientos J25.La denominacio´n oficial de esta gu´ıa sera´ : R25 255
R215 P N.
Para determinar la capacidad de la gu´ıa para soportar los esfuerzos que requiere el
exobrazo se realiza una simulacio´n previa de las solicitaciones en el peor de los casos. Para
ello establecemos un ejemplo de usuario grande y corpulento, y posteriormente se an˜adira´n
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m arm: 3.9000
cog arm: 0.1425
I arm: [0.0151 0.0151 0]
m forearm: 1.55255
cog forearm: 3.0240
I forearm: [-0.0106 -0.0106]
))maxtau=ExoArm.maxrne();
maxtau = [22.5603 21.2811 5.5966 5.8191]
))[name,cost,m]=ExoArm.selectMotor(3)
’H54-200-S500-R’ ’H54-100-S500-R’ ’MX-106T’ ’MX-106T’ Motores Dynamixel
Se necesita como mı´nimo para las dos u´ltimas articulaciones un par de aproximada-
mente 6 Nm. La funcio´n que calcula el tipo de motor esta´ disen˜ada para que proporcione
un par adicional para los casos en los que se requiera levantar peso.
Se requieren 2 motores “H54-100-S500-R” iguales en la primera y segunda articula-
cio´n y 2 motores “MX-106T” en la tercera y cuarta articulacio´n. Pero au´n no se han
an˜adido los pesos efectivos de las piezas de brazo y antebrazo que se an˜adira´n con unos
valores estimados y los pesos de los motores con las siguientes funciones. Se calculan de
nuevo los pares necesarios en los motores y hallamos las solicitaciones ma´ximas en la ter-
cera articulacio´n del brazo.




))r1=[0.12867 0 0]; %[m]
))ExoArm.addForeArm Piece(m1,r1) ;
))m2=0.4; %[Kg]
))r2=[0 -0.05 0]; %[m]
))ExoArm.addLowerArm Piece(m2,r2);
))[maxtau,efforts]=ExoArm.maxrne(3);
maxg = [30.6093 26.7635 8.1032 7.3032]
efforts(:,3)= [ 68.9231 69.1281 92.9557 21.9538 7.2653 13.8230]
Con estos resultados se pueden observar las solicitaciones ma´ximas , en las que las
tres primeras componentes son las fuerzas y los tres u´ltimos los momentos en la referencia
sobre la que se dispone la gu´ıa. Estas solicitaciones han de estar proyectadas de la manera
en que defin´ıamos la articulacio´n 5, de tal manera, las fuerzas y momentos son los siguientes:
L1 = 69,1281[N ]
L2 = 68,9231[N ]
M = 21,9538[Nm]
Mv = 7,2653[Nm]
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Ms = 13,823[Nm]
(a) Hoja informativa de condiciones iniciales. (b) Tabla de capacidad de carga sobre el carro.
Los factores determinantes para la eleccio´n del carro son los momentos aplicados en
la articulacio´n. Consideramos el uso de rodamientos DR (Double Row Bearings) y
lubricacio´n para disminuir las cargas sobre el sistema de rotacio´n.







+ MM(max) < 1 or 0.8 for stainless steel
Para el carro seleccionado anteriormente FCC (Fixed Centre Carriage) se obtiene un
valor que supera la unidad, por ello se utilizara´ un carro BCP25 (Boagie Carriage) y
se ha creado una funcio´n que calcula este factor de carga para este carro concreto.
))ExoArm.LoadFactor()
LoadFactor = 1.21
Al ser este valor mayor de 1 para los componentes seleccionados de acero, establecemos
un l´ımite de uso para el que se garantiza el buen funcionamiento de esta articulacio´n. Se ha
de recordar que los ca´lculos se han hecho con un aumento de par de 3Nm por si se requieren
ejercicios que exijan levantamiento de peso, por lo que el sistema puede funcionar en vac´ıo
con usuarios de mayor peso.
Para cumplir con los requisitos de este factor de carga y cumplir con el correcto fun-
cionamiento del carro sobre la gu´ıa, se establece el l´ımite con gu´ıas de acero para personas
de 1,75 m de altura y 110 kilos de peso.
))ExoArm=RoujinArm(45,’Male’,175,100);
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))ExoArm.LoadFactor()
LoadFactor = 0.9495
Figura 41: Vida u´til del sistema.
Con este tipo de gu´ıa se escogen rodamientos J25DR, con el que se obtiene el para´me-
tro B L=35 para rodadura con lubricacio´n . Aplicando la siguiente fo´rmula se halla la
vida u´til del sistema que nos proporciona un desplazamiento ma´ximo para factores de car-
ga unidad de 33 [Km] en el sistema de rodadura.
Systemlife(km) = BL/(0,03 + 0,97LF )
2
Por u´ltimo se han de escoger los pin˜ones a los que ira´n anclados los actuadores y
proporcionara´n el movimiento efectivo de rotacio´n. Por disponer de una gu´ıa se escogen
unos pin˜ones SS P08 W6 T48 BK. Estos pin˜ones tienen un mo´dulo de 0.8 y 48 dientes.
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Figura 42: Tabla de pin˜ones de transmisio´n.
Sistema de transmisio´n de rotacio´n del exobrazo.
El sistema de rotacio´n del brazo se dispone en el radio exterior de la gu´ıa circular. Los
motores alojados aqu´ı no proporcionan el par necesario para la rotacio´n del brazo, sino que
se produce una reduccio´n por el sistema de engranajes disen˜ado para tal fin. en este caso
se requiere un motor con mayor velocidad y menos par. Si se consulta la tabla de motores
de la seccio´n I, se observa que los motores que necesitamos pueden ser el AX-12W, Rx-24F
o incluso el AX-18F que ofrecen una velocidad de 470, 126 y 97 rpm y un par de 0.5, 2.6
y 1.8 Nm respectivamente.
Tanto los pares como la velocidad de un sistema de engranajes se pueden calcular por
su relacio´n de transmisio´n que es el cociente entre sus radios o nu´mero de dientes. Se sabe







El radio de entrada sera´ el que proporciona la guia, que para el modelo se ha elegido
un dia´metro de 255 [mm]. Esta gu´ıa engrana con un pin˜o´n de 48 dientes, con un dia´metro
de 38,4 mm y este a su vez es accionado por el engranaje del motor que podemos elegir
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con relativa libertad. Para no disponer tan lejos los motores se ha elegido un pin˜on de 65
dientes.
De esta manera obtendremos una relacio´n de transmisio´n total formada por ruedas
conducidas y ruedas conductoras. En este caso la rueda conductora sera´ la del motor, y las
otras dos sera´n conducidas.
Figura 43: Relacio´n de transmisio´n.
nengranaje
nmotor
= 6548 = 1,3541
nrail
nengranaje







Con este para´metro podemos determinar el par ma´ximo que requeriremos del motor
que estimando un valor de 8 Nm como par ma´ximo en la articulacio´n de rotacio´n podemos
determinar :
τmotor = 0,204 ∗ τrotacion = 1,632[Nm]
Para la tercera articulacio´n se disponen dos tipos de motor, el AX-18F o el RX-
24F, que se caracterizan por su bajo par y alta velocidad angular. El motor AX-18F se
usara´ para usuarios jovenes o de complexio´n delgada, mientras que los motores RX-24F
se implementara´n para personas adultas. Estos motores se pueden disponer ma´s lejos si
conviene, pero este disen˜o no permite un nu´mero menor de transmisio´n. hay que prestar
especial atencio´n en programar convenientemente el motor con la relacio´n de transmisio´n
exacta para no producir errores de posicio´n.
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E. Distribucio´n de masas e inercias compuestas
La distribucio´n de masas e inercias en este trabajo se lleva a cabo con el fin de crear
un modelo lo ma´s fiel posible al sistema real. Con ello se busca definir en la medida de lo
posible una estimacio´n de para´metros que pueden ser de utilidad en la configuracio´n de
posteriores sistemas de control.
La dificultad de este trabajo reside en la composicio´n de so´lidos del sistema formado
por un conjunto de piezas externas que se consideran conductoras de un componente que ya
hemos definido anteriormente; que es nuestro brazo. E´sta es una de las grandes diferencias
entre una pro´tesis o brazo robo´tico con la creacio´n de un exobrazo.
De forma an˜adida, el disen˜o parame´trico adoptado en el desarrollo de estos modelos no
permite establecer unos valores fijos en la especificacio´n de masas, centros de gravedad e
inercias. Por ello, es necesario adoptar una metodolog´ıa que nos permita establecer estos
valores dependientes del usuario final.
Al incorporar los datos de las longitudes cada uno de los miembros del brazo mediante la
herramienta SolidWorks DriveWorkXpress se crean nuevas piezas concorde a las longitudes
definidas. Estas piezas esta´n definidas con un material, en este caso se ha escogido pla´stico
ABS y sus caracter´ısticas f´ısicas esta´n definidas en la siguiente figura.
La creacio´n de una nueva pieza parametrizada tiene un peso, una distribucio´n de masas
y una inercia dependiente del disen˜o que a priori es desconocida. Una vez creadas mediante
la herramienta anteriormente comentada, Solidworks nos permite calcular estos valores
respecto de un sistema de coordenadas que podemos definir libremente.
Con esta informacio´n se aplica la distribucio´n de masas e inercias entre estos sistemas
referenciados y para facilitar esta tarea se ha creado un me´todo dentro de nuestro script
de Matlab que actualiza los valores dina´micos de nuestro brazo considera´ndolo como un
solo componente.
(a) Centro de gravedad de el antebrazo del exobrazo (b) Distancias relativas entre sistemas de referencia.
Con esta informacio´n se introducen los datos en nuestro modelo simplemente an˜adiendo
el peso de la masa correspondiente al elemento del exobrazo. Se distribuyen los centros de
masa en cada eje. Este factor var´ıa en la direccio´n longitudinal de sus miembros en mayor
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medida que las otras dos. Finalmente las inercias se pueden distribuir fa´cilmente mediante
el teorema de Steiner. Esta es la razo´n por la que medimos las inercias con respecto a un
sistema de referencia paralelo al centro de gravedad. Como se puede ver en la figura, las
inercias se miden en [gr∗mm2], y se introducen en nuestro sistema en [Kg ∗m2], realmente
las inercias toman valores pequen˜os que no afectan demasiado en los ca´lculos finales.
Figura 45: Para´metros dina´micos de la pieza del antebrazo respecto al sistema de coorde-
nadas definido
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F. Desarrollo DriveWorkXpress
Como ya se ha dicho, la implementacio´n de este mo´dulo permite modificar las piezas
estableciendo una serie de reglas. Solidworks permite introducir ecuaciones para las cotas
y operaciones. Tambie´n permite crear configuraciones distintas cuando los modelos son
totalmente distintos y no comparten parte de la definicio´n del sistema.
Utilizar DriveWorkXpress se ajusta ma´s al uso de ecuaciones, pero con la u´nica ventaja
de presentar un formulario en el que el usuario solo tiene que introducir los para´metros
despreocupa´ndose de co´mo se ha llevado a cabo.
En las siguientes ima´genes se observan las cotas elegidas para aplicar los cambios en
funcio´n de los para´metros de entrada que sera´n la longitud de los miembros del brazo y
del antebrazo.
(a) Antebrazo. (b) Parte baja del brazo. (c) Parte alta del brazo.
En las siguientes figuras se ofrecen dos modelos distintos por este me´todo en el que
se configura el exobrazo. El primero corresponde con las medidas de una persona adulta,
mientras que el segundo es el de una persona joven. El modelo humano es el mismo en los
dos para apreciar las diferencias.
Figura 47: Modelo en SolidWorks.
El mayor problema de este complemento es la dificultad para crear un sistema robusto
que no derive en un fallo. Existen muchos errores de creacio´n de so´lidos, contornos abiertos,
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restricciones, etc... que impiden la correcta aplicacio´n de este me´todo. Con pra´ctica, la
mejor manera de llevar a cabo esta solucio´n ha sido la de crear geometr´ıas de referencia
como planos, ejes o sistemas de coordenadas que no impliquen una cota integrada en un
croquis. Otro tipo de operaciones pueden ser llevadas a cabo con este sistema como es la
seleccio´n de motores, modificacio´n del tipo de engranajes, o el ensanchamiento de algunos
so´lidos para favorecer su robustez ante tensiones muy grandes.
G. Actuadores Dynamixel
Los actuadores Dynamixel son una familia de servomotores de gama alta que ofrecen
muchas ventajas frente a otro tipo de motores existentes en el mercado. Una de las grandes
ventajas que caracterizan este tipo de motores es su alto par sin necesidad de an˜adir
reductores que aumenten la friccio´n, pudiendo llegar a ofrecer hasta 44[Nm].
Figura 48: Relacio´n de par y velocidad de motores Dynamixel.
En comparacio´n con otro tipo de motores su bajo peso permite reducir las fuerzas por
gravedad adicionales y sus dimensiones permiten introducirlos en el disen˜o.
Con la documentacio´n que se dispone de estos motores se ha creado una hoja Excel
(“DynamixelMotors.xlsx”) con toda la informacio´n necesaria acerca de estos motores a la
que se accede a trave´s de una de las funciones del objeto “RoujinArm” en Matlab y que
automatiza la seleccio´n de estos motores segu´n nuestras necesidades.
Existen 2 categor´ıas diferenciadas que son las series de bajo par (AX,RX,EX,MX).
Estos motores se utilizaran en la tercera y cuarta articulacio´n, puesto que no superara´n los
10[Nm]. La segunda categor´ıa son los motores Dynamixel Pro que proporcionan un par
mayor y que segu´n el caso utilizar´ıamos en la primera y segunda articulacio´n.
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Figura 49: Motores Dynamixel.
Algo que tienen en comu´n todos estos motores es que poseen un microcontrolador
que proporciona la informacio´n necesaria para su control sin necesidad de depender de
dispositivos externos. Adema´s se pueden configuracio´n para limitar el rango de movimiento,
el par y la corriente. La diferencia es que las series ma´s baratas como la AX, RX y EX
no poseen algunas funciones que el resto s´ı tienen, como es un controlador PID integrado
cuyos valores se pueden especificar segu´n nuestras necesidades.
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